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WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W
POSTEPOWANIU

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczoncgo na dostawe gazéw medycznych wraz z
dzierzawg butli 1 osprzetu.

Znak sprawy ZP-22(00-49/15

Wyjasnienia Zamawiajgcego
Dziatajac zgodnic z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia
2004r.(1.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pdzn. zm.} Zamawiajacy udziela wyjasniefi jak
ponizej:

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby mozliwe bylo podawanie leku w postaci mieszaniny
gazowej 50 % tlen i 30% podtlenek azotu do 6 godzin bez koniecznodci kontrolowania
morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charaklerystyce
Produktu Leczniczego, ktorg Wykonawcea winien dolaezy¢ do oferty?

Odpowiedz:

Informacje na icmat bezpiecznego stosowania mieszaniny gazow Wykonawca powinien
przekazaé podczas szkolenia (SIWZ pkt. [1.7).

Pytanie 2

Czy Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny

jednorazowy zawor wydechowy z ustnikiem ktory w polaczeniu z zaworem dozujgcym

uniemozliwia powrot wydvchanego powietrza do zaworu dozujacego 1 gwarantuje
szezelno$¢ systemu podawania gazow eliminujac tym samym potencjalne zagrozenie
zakazeni bakteryjnych | wirusowych zaworu dozujacego i na potwierdzenie tego
Wykonawca winien dotaczyé do oferty szczegolowa instrukcje obstugi producenta lub
os$wiadczenie producenta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiajacy nic wymaga,
ale dopuszcza jednorazowy zawdr wydechowy.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy wymaga aby  zaoferowany zawor dozujacy oraz pozostate cze$ci
sktadowe systemu typu maski, filtry. ustniki, jednorazowe zawory wydechowe pochodzity
od jednego producenta?

Qdpowiedi:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ (Zamawiajacy nie wymaga
aby zaoferowany zawor dozujacy oraz pozostale czesci sktadowe systemu pochodzily od

jednego producenta).

Pytanie 4

Czy Zamawiajacy wymaga aby zaoferowane czesci jednorazowe ( ustniki, zawory
wydcchowe, maski filtry) byl przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i
podtlenek azotu, co na potwierdzenie czego Wykonawca winien dolaczyé do oferty
oswiadczenic producenta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 5 dotyczy tresci SIWZ, rozdz. 11, pkt. 5

Wymogiem Zamawiajgcego jest aby:

Jakod¢ gazdow powinna byé zgodna z normami oraz kazdorazowo potwierdzona atestem
jakosci 1 $wiadectwem rejestracji dopuszezajacym do stosowania™

Poniewaz dopuszczenie do obrotu, wydane przez Prezesa Urzgdu Rejestracji Produktow
Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobgjezych, jest dokumcenicm
wymaganym przez Zamawiajacego (rozdz. V, pkl. 5), Wykonawca zwraca si¢ z
wnioskiem wykreslenie czesci zapisu rozdz. 11, pkt. 5 dotyczacej ,kazdorazowego
dostarczania $wiadectwa rejestracji dopuszezajacego do stosowania™.

Stanowisko Wykonawey wynika z faktu, iz Zamawiajacy bedzie otrzymywal
kazdorazowo ten sam dokument.

Jednoczednie Wykonawca zwraca uwage na fakt, iz gaz medyczny. posiadajacy status
produktu leczniczego podlega takiej samej kontroli jakosci jak kazdy inny produkt
leczniczy, a nie jest przyjetc wymaganie dokumentow potwierdzajagcych jakosé w
preypadku innych produktow leczniczych dostarczanych o Aptek Szpitalnych
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z STWZ.

Pytanie 6 dotyczy poz. 6

Czy ze wzgledu na bezpieczenstwo pacjentow Zamawiajacy wymaga zaoferowania
ustnikéw jednorazowych z filtrem o okreslongj skutecznosei filtracji bakteryjnej oraz
filtracji wirusowej nie mniejszej niz 99,999%"?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 dotyeczy poz. 4

Czy Zamawiajacy wymaga, aby zawdr dozujacy byt kompatybilny ze standardowymi
wyrobami medycznymi takimi jak: filtry, ustniki lub maski?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pvtanie 8 dotyczy poz. 1

Prosze o potwierdzenie sposobu podawania mieszanki tlenu medycznego i podtienku
azotu w proporcjach 50% do 50%.

Czy gaz jest stosowany w poloznictwie, poprzez zawdr dozujacy (tzw. zawdr na zadanie),
a pacjentka oddycha/inhaluje gaz podczas skurczow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ,

Pytanie 9 dotyczy poz. 4

Czy w trosce o bezpieczefistwo pacjentek podczas porodu, Zamawiajacy wymaga aby
zawér dozujacy tworzyl 7 jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr/ustnik)
bezpieczny uklad nic pozwalajacy na powrdt  wydychanego powietrza do zaworu
dozujacego i stwarzajacy z wnetrza zaworu lzw. strefe bezdotykowq, niewymagajaca
dezynfekeji.

.- strefa bezdotvkowa — obejmuje wszystkie powierzchnie, ktore nie majq bezposredniego
(za posrednictwem rgk personelu, pacjentow oraz sprzet medycznego) kontakiu z
pacjentem (m.in. podiogi, Sciany, okna); rvzvko kontaminacji (ych obszarow jest
niewielkie oraz przeniesienia na pacjenta znajdujqeego sie na powierzehni ewentualnego
zanieczyszezenia '

Odpowiedi:

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 10 dotyczy poz. 4

Czy w trosce o bezpieczenstwo pacgjentek podezas porodu, Zamawiajgcy wymaga
zaoferowania zaworu gwarantujacego bezpieczenstwo mikrobiologiczne, czyli mozliwosé
dezynfckeji jego zewnetrznych powierzehni, zgodnie z procedurami szpitalnymi. Zawaér
dozujacy jest tzw. sfrefq dotykowq - czyli podlegajaca dezynfekeji.

. - Strefa dotvkowa - obefmuje wszystkie powierzchnie, z ktorymi pacjent 1 personel
kontaktujq sig czesto, ale kicre nie zostaly skazone biologicznym materialem ludzkim, z
uwagi na czesty kontakt za posrednictwem rak lub sprzetu medycznego ryzyvko
kontaminacyi tych obszarow jest duze oraz przeniesienie znajdujqcego sie na tvch
powierzchniach zanieczyszezenia na kazda kontaktujgeq sie z nimi osobe (m.in. klamki,
uchwyly, kontakty, stuchawki telefoniczne, porecze krzesel, blaty robocze, strefa wokdl
umywalki”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z STWZ.

Pytanie 11 dotyczy poz. 4

Czy majac na uwadze bezpieczenstwo pacjentek podezas porodu, Zamawiajacy wymaga
zaworu dozujacego. ktérego wnetrze tworzy tzw. strefe bezdotykowg, ale isinieje
mozliwosc jej dezynfekeji lub sterylizacji w przypadku podejrzenia kontaminacji?

Bardzo proszg o skonsultowanie powyzszego pytania z Epidemiologiem Szpitalnym.
Odpowiedi:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 dotvezy poz. 4

Czy Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku koniecznosci serwisowania zaworu poza
siedziba Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany byl do dostarczenia zasiepczego
zaworu i ponosil koszty serwisu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 dotyczy poz. 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza, aby dla wygody personelu, butla w ktorej znajduje sie
micszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50% byla wyposazona w kolka umozliwiajace jej
przewozenie, bez konieczno$ci noszenia? Wbrew informacjom przekazywanym na rynku,
butla nie jest .przerobka”, a podstawa butli na kotkach jest oryginalng czescia
dostarczana wraz butla i nie zmniejsza rowniez jej stabilnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 dotyczy poz. 5

Czy w zwiazku 7z zaolerowaniem przez Wykonawce inngj pojemnosci butli (zgodnie 2
zal. nr 4), Zamawiajacy dopuszcza, aby rowniez w poz. 5 kolumnie 3, Wykonawca
dokonal zmiany ilosci zgodnie z wymogami Zamawiajgcego?

Odpowicdi:

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ. Uwaga pod tabelg w formularzu
asortymentowo-cenowym dotyczy poz. 1 5.
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